
Аңдапта 

Бұл дипломдық жобада енгізілген тонометрмен жүрек соғу жиілігінің 

мониторларының қолданыстағы модельдерін талдадық. Осы талдауға сүйене 

отырып, қосымшаны жасау үшін ең қолайлы үлгі таңдалды. Бұл бағдарлама 

сигналдардың екі түрін жіберуге бағытталған. Бірінші жағдайда, белгілі бір 

артериялық қысым индикаторларындағы сигнал пайдаланушыға жіберіледі, 

ал екінші жағдайда, қан қысымының индикаторлары сыни көрсеткіштерден 

асып кетсе, сигнал жедел жәрдемге жіберіледі. 

 


